быстро обнаружить неисправный каскад и уста¬ 
новить причину неисправности. 

При настройке низкочастотных усилителей 
*уп-генвратор дает возможность получить макси 
мадъное и довольно качественное усиление. Для 
этого необходимо прикоснуться включенным щуп- 
генератором ко входу усилителя и путем подбор 
элементов схемы усилителя добиться максималь¬ 
но громкости сигнала, 
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Рио й I 

Щуп-генератор предназначен для обнаружения не¬ 
исправности» проверки и наладки низкочастотных и вы- 
I сокочастотных цепей радио аппаратуры (радкслбшшни- 
I ки, магнитофоны, усилители)» 

[ Осн овные те хнические данные, 

I* Щуп-генератор подает сигналы по форме близ- 
і кие к прямоугольным с частотой следования 5С0-3000гн 

1 2» Амплитуда напряжения снимаемых сигналов не 
менее 0,5 в, 

5- Напряжение питания - 1,5в {элемент 3X6), 

И}зищ|ипиальшз я _элѳ к*эд;ическа и схема, 
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ИНСТРУКЦИЯ 


о пользовании " Щуп-генератором 18 

I* Сборка щуп-генератора производится сог¬ 
ласно рис Л. Плата устанавливается выступом к 
пружине» батарея 3X6 устанавливается отрицатель 
ным полюсои к кнопке» 

2» Включение щуп-генератора производится пу¬ 
тем нажатия кнопки» 

С: 

8* Проверка тракта производится последователь¬ 
но» начиная с оконечного каскада» 

4* Для проверки исследуемого каскада необ¬ 
ходимо острием щуп-генератора при нажатом кнопке 
коснуться его входа, (управляющей сетки лампы или 
базы транзистора). При исправном каскаде па выходе 
устройстве слышан звуковой сигнал с частотой 
Ь00-3000 гц, если это ламповый или транзисторный 
приемникз магнитофон или усилитель, 

В случае неисправности испытываемого каскада 
звуковых сигналов не будет» 

Г*о», последовательно дір.овп|жя каскады іиго 
или иного устройства, начиная о последнего» можно 
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